放射诊疗设备受检单位须知
为能高效服务放射诊疗设备使用单位的放射诊疗设备状态（验收）检测，结合我中心的实际情况和近年来对各客服单位放射诊疗设备状态（验收）检测中遇到的问题，现就设备检测过程中受检单位重要事项须知总述如下：
1、 新购设备进行的检测为验收检测，定期对设备进行的检测为状态检测。
2、 设备检测前需与我中心联系（放射卫生科电话：68800262），约定检测时间、告知检测地址、检测设备总数、设备种类，已便我中心车辆派送、设备携带和专业技术人员行程安排及技术服务合同（协议）的签订等。
3、 专业技术人员在对设备进行检测过程中需设备使用单位专人陪同，设备操作人员配合操作，大型放射治疗设备需物理师及设备生产厂家专业技术人员一同进行监测，以便发现问题及时得以反馈和解决，原则上我中心前往检测的专业技术人员不操作相关被检测设备。
4、 受检单位使用的放射诊疗设备较多和受检设备使用频次较大时，为不影响患者的及时就诊，建议受检单位提供受检设备相关准确的设备信息详单（含设备名称、设备型号、设备编号、设备生产厂家、设备出厂时间、设备启用时间、场所位置（如放射科CT室）、工作场所（如外科大楼负一楼）），设备使用机房屏蔽体外的全部场所名称（如机房楼上为手术室2、楼下为车库、机房东侧为DR室、南侧为候诊区、机房西侧为控制室、机房北侧为药房），可缩短不必要的检测时间。
5、 在告知受检设备指标或屏蔽体防护未能达标时受检单位应及时联系相关维修人员进行维修和调试，在维修调试完成后及时联系进行复测。
6、 检测完成后受检单位可与前往检测的专业技术人员约定领取检测报告时间及相关事项。在发现问题情况下及时与相关专业技术人员。
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